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MATERIAL DE CONTROLE
E composto por soro e sangue total, prontos para uso nos sistemas da Grifols.
ESTABILIDADE E ARMAZENAGEM

O material deve ser armazenado a temperaturas entre 2 a 8°C. Manter fechado para
evitar evaporagao ou contaminagao.

Importante: O material ndo deve ser congelado.

Este material permanece estavel até o prazo de validade informado no rétulo, desde
que respeitadas as instrugbes de manuseio e armazenamento.

PROCEDIMENTO DE USO

Sangue Total:

(1) Homogeneizar em homogeneizador orbital por 2 minutos ou rolar entre
as palmas das mé&os 12 vezes ou por 20 segundos, invertendo o frasco e
repetindo o rolamento até que todo o conteldo esteja bem
homogeneizado;

(2) Retirar a tampa e proceder conforme rotina, se atentando para a
necessidade ou ndo de centrifugagdo antes da analise conforme o modelo
do equipamento.

(1) Homogeneizar o material até ter certeza de que todo o conteddo do tubo
foi bem homogeneizado;

(2)  Retirar atampa e proceder conforme rotina.

Atencdo: Ao finalizar a andlise, reunir novamente o sangue centrifugado com o
plasma correspondente e rearmazenar de 2 a 8°C para conservagao do material.

ATENCAO

Este material é de origem bioldgica e deve ser manuseado e descartado de acordo
com as Regras de Biosseguranca e Boas Praticas de Laboratério. Siga os
procedimentos de biosseguranca adotados pelo laboratério para amostras de
pacientes, incluindo:

. luvas descartaveis;

. vestuario de protegdo;

. equipamento protetor adequado para olhos/face;

. ter um “lava olhos” préximo ao local de manuseio da amostra.
CUIDADOS:

. evitar contato com a pele e olhos;

. nunca pipetar pela boca;

MOD2

. ndo manusear lentes de contato no setor técnico;
. ndo comer, beber, fumar ou aplicar cosméticos no setor técnico;
. lavar a roupa contaminada antes de voltar a utiliza-la.
ACIDENTE:
. em caso de proje¢do do material sobre as mucosas de olhos, boca e nariz, lavar

abundantemente com agua.

. se o produto for aos olhos e estiver utilizando lentes de contato na hora do
acidente, retira-las, se possivel, e continuar enxaguando.

. em contato com a pele, por meio de respingo ou corte, lavar imediatamente
com agua e sabao adequado.

Em seguida, comunique imediatamente o responsavel local pelo laboratdrio e procure
orientagdes médicas.

RESULTADOS, INTERVALOS E UNIDADES

A valoragdo disponivel para este material foi obtida no Laboratdrio de Ensaios da
Controllab.

O laboratério deve comparar os resultados obtidos com os indicados nas tabelas
abaixo. Caso os resultados ndo correspondam, verificar os procedimentos de trabalho,
os métodos e os materiais utilizados. Repetir os testes do controle de qualidade apds
as agdes corretivas necessarias.

OBS: Cada bula de controle interno pode fornecer reagdes e resultados diferentes.
Observar se os lotes indicados nesta bula correspondem aos dos tubos utilizados.

QUALIFICAGAO DO CONTROLE

Material produzido com rigoroso processo de produgao. Seguindo todas as instrugdes
de manuseio e armazenagem, ele representara a reprodutibilidade do laboratério.

LIMITACOES

O armazenamento e manuseio improprios do controle podem afetar os resultados,
assim como os erros na técnica de ensaio podem causar resultados imprecisos.

N&o utilize este material de controle na presenca de hemdlise acentuada,
superaquecimento ou congelamento do material, e se for observada contaminagao
microbioldgica e/ ou turvagdo.

Variagdes ao longo do tempo e entre laboratdrios devem ser atribuidas a diferenca de
técnicas, instrumentos ou reagentes, ou as modificagdes introduzidas pelos
fabricantes de reagentes/ equipamentos.

Caso este material ndo seja considerado pela Controllab como um MRC (Material de
Referéncia Certificado), ele ndo deve ser utilizado pelo laboratério como calibrador ou
padrdo.

RESPONSAVEL TECNICO
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Classificacao Classificacao
ABO Rh (D)
TAD PAI* 1AI*
Resultados A B AB D CDE Controle Rh
Prova Direta
Sangue Pos ‘ Pos ‘ Pos
Total | AB+ Pos Pos Neg Neg NA NA
(IHHAI1I-49) Prova Reversa
Neg | Neg NA
Prova Direta
Sangue Neg ‘ Neg ‘ Neg
Total Il O- Neg Neg Neg NA NA NA
(IHHAIII-50) Prova Reversa
Pos Pos NA
Sangue
Total Il o nt nt nt nt nt nt Pos NA NA
(IHHAI11-51)
Soro | PAI
(IHSAIII-33) Neg NA NA NA NA NA NA NA Neg nt
Soro Il PAI .
(IHSAIII-34) Pos NA NA NA NA NA NA NA Pos Anti-D
LEGENDA.
nt: ndo testado
Pos: positivo

Neg: negativo

NA: ndo aplicado

TAD: Teste da Antiglobulina Direta

PAI: Teste da Antiglobulina Indireta

IAl: Identificagdo de Anticorpos Irregulares

* Realizado pelas metodologias Liss/Coombs e Teste Enzimatico.
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