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MATERIAL DE CONTROLE

E composto por solugdo sintética.

ESTABILIDADE E ARMAZENAGEM

O material deve ser armazenado a temperaturas entre 2 e 8°C.

Este material permanece estavel até o prazo de validade informado no
rotulo, desde que respeitadas as instru¢des de manuseio e
armazenamento.

PROCEDIMENTO DE USO

A solugdo estad pronta para ser analisada, como espécime obtido de
paciente.

1. Homogeneizar o material.
2. Se usar gaze ou papel filtro, umedecer todo o papel ou gaze com
a solugdo e proceder a analise.
3. Se usar microtubo, seguir as instru¢ées do fabricante quanto ao
volume a ser coletado e proceder conforme rotina.
4. Realizar o ensaio de forma rotineira e conforme os procedimentos
utilizados no laboratério.
Obs: A solucdo nao deve ser dosada diretamente.
E esperado que alguns parametros apresentem resultados superiores &
faixa de detecgao. Neste caso, é necessario realizar dilui¢des até chegar
ao resultado real, exceto se contraindicado nas instrugbes (bula) do
reagente.

ATENGAO

Este material deve ser manuseado e descartado de acordo com as Regras
de Biosseguranca e Boas Praticas de Laboratério. Siga os procedimentos
de biosseguran¢a adotados pelo laboratério para amostras de pacientes.
incluindo:

. luvas descartaveis;

. vestuario de prote¢ao;

. equipamento protetor adequado para olhos/face;

. ter um “lava olhos” préximo ao local de manuseio da amostra.
CUIDADOS:

. evitar contato com a pele e olhos;

. nunca pipetar pela boca;
. ndo manusear lentes de contato no setor técnico;
. nao comer, beber, fumar ou aplicar cosméticos no setor técnico;

. lavar a roupa contaminada antes de voltar a utiliza-la.

ACIDENTE:

. em caso de projecao do material sobre as mucosas de olhos, boca
e nariz, lavar abundantemente com agua.

. se o produto for aos olhos e estiver utilizando lentes de contato na
hora do acidente, retira-las se possivel e continuar enxaguando.

. em contato com a pele, por meio de respingo ou corte, lavar
imediatamente com agua e sabao adequado.

Em seguida, comunique imediatamente o responsavel local pelo

laboratodrio e procure orientacdes médicas.

RESULTADOS, INTERVALOS E UNIDADES

Os dados individuais sdo agrupados de acordo com o sistema analitico
utilizado e para cada grupo sao apresentados a média, o desvio padrao e
o intervalo (calculado a partir do limite apresentado na tabela). Esses
limites foram definidos por estudo estatistico do desvio-padrao
(ponderado) apresentado na comparacao interlaboratorial ao longo do
tempo.

Se o sistema analitico adotado na rotina do laboratério ndo constar nesta
bula, recomende ao fabricante, representante ou distribuidor contatar a
Controllab. O fornecedor pode firmar uma parceria (Fornecedor
Participante e/ou Fornecedor Colaborador) e garantir que seu sistema
analitico seja testado e apresentado na bula.

QUALIFICACAC DO CONTROLE

Material produzido com rigoroso processo de produc¢do. Seguindo todas
as instru¢bes de manuseio e armazenagem, ele representara a
reprodutibilidade do laboratorio.

LIMITAGOES

O armazenamento e manuseio improprios do controle podem afetar os
resultados, assim como os erros na técnica de ensaio podem causar
resultados erréneos.

Nao utilize o material de controle se for observada contaminacdo
microbiolégica e/ ou turvacao.

Variacdes ao longo do tempo e entre laboratdrios devem ser atribuidas a
diferenca de técnicas, instrumentos ou reagentes, ou as modificacdes
introduzidas pelos fabricantes de reagentes/ equipamentos.

Caso este material ndo seja considerado pela Controllab como um MRC
(Material de Referéncia Certificado), ele ndao deve ser utilizado pelo
laboratorio como calibrador ou padrao.

RESPONSAVEL TECNICO
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